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Digitalt Skjutmått  500, 600, 800, 1000, 1500 mm 

Bruksanvisning/Manual 
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Upplösning 0,01 mm 
Noggrannhet + 0,02 + 0,00005xL mm 
Repeternoggrannhet +  0,01 mm 
Användningste m peratur +5…40 º C 
Lagringstemperatur -10…60 º C 
Batteri 3 V Typ CR2032  

OFF/ON På- och avstängning. 
IN/MM Växla m e llan m m och tum. 
ABS Växla m e llan absolut värde och relativt vä rde. När INC visas på displayen är ett  

relativt nollvärde valt.  T r yck igen  på ABS knappen för återgång till  
absolutv ä r d e t. 

ZERO No ll s t ä ll n i n g a v d i sp la y e n. (K a n i n te ske vid inställt displayvärde).  
Pre+ Pre- Displayens kan ställas in till önskat värde. Håll ZERO knappen intryckt och 

sa m tidigt tryck på pre+ eller pre- kna ppen. ZET blinkar på displayen. Håll pre+  
eller pre- intryckt och displayen stegar  upp eller ner. Tryck  Z ERO igen för att  
b e kr ä f ta i n s t ällt v ä rd e. F ör åt e rgå n g till  n o r m alläge m å s te di sp layen  n oll s tälla s 
m e d pre+ / pre- knapparna. 

INVÄNDIG MÄTNING Från 20 mm m e d skänklarnas yttre spetsar. Se bild. 
För ihop skänklarna och ställ in  displayens värde till 20,00 mm.  

BATTERI Byt batteri när displayen blinkar och ba tterisy m bolen visas. Livslängd c:a 1 år  
vid kontinuerlig användning och c:a 2 år  vid nor m a l användning.  Tag ut batteriet 
o m skjut m åttet i n te sk a l l användas u nder e n län g r e ti d . B a tt er il u ckan är placerad  
på fra m sid a n. Drag batteriluckan rakt ner.  

SKÖTSEL Undvik alla fo r m er av vätska, kontakt m e d strömförande före m å l, m a gne t i ska 
fält, slag och fall från bordshöjd. Rengör  m e d torr och ren trasa. S m örj in  
m etall y t or m e d f i n o lja  för  att  s ä ke rställa god funktion och undvika rost.  

FELSÖKNING Orsak Åtgärd 
Blinkande display Låg spän n i n g B y t batte r i 
Inga siffro r 1. Låg spän n i n g 1. B y t batte r i 

2. Dålig ko n takt 2. Tag u t oc h re n gör batteriet och kontakt y tor n a. K ontrolle r a att + är mot utsida n 
Låsta siffro r Elektro n iskt av b rott Tag u t batteri et, vänta 2 minuter och återplacera batte r i et 

Digital Caliper  500, 600, 800, 1000, 1500 mm 

Bruksanvisning/Manual 

www.limit.se 

Reading 0,01 mm 
Accurac y + 0,02 + 0,00005xL mm 
Repeatability +  0,01 mm 
Operation temperature +5…40 º C 
Storage temperature -10…60 º C 
Battery 3 V Type CR2032  

OFF/ON On and Off button.  
IN/MM Switch bet w een m e tric a nd inch . 
ABS Switch bet w een absol u t e  value and  r e lative value. W hen INC shows on the 

display a relative v a lue is value is set. Absolute v a lue. dis p la y  a rel a tive z e ro is  
s et. 

ZERO Zero set the display in any position. (N ot when preset value is selected).  
Pre+ Pre- The display can preset any selected va lue. Press ZERO button and at sa m e  ti m e 

press pre+ or pre- button. SET blinks on  the display. Press pre+ or pre- and the  
display v a l u e will tog g l e  up or down. Press ZERO to con f irm selected  v a lue. 
Return to nor m al m ode by zero set th e display with pre+ and pre- buttons.  

INTERNAL MEASURING From 20 mm w i th upper part of the ja ws. Se photo. Press the jaws together 
and preset the display to 20,00 m m . 

BATTERY Replace battery when battery sy m bo l is shown on the dis p lay. Battery life 1 year 
continuous operation or 2 y ear under nor m a l operation. Re m o ve the battery if not  
in use for a long ti m e. The battery lid is placed on front side. Pull the lid down 
way. 

MAINTENANCE Avoid contact of all kind of liquids , connection to voltage,  m a gnetic fields,  
shocks, i m pacts, drops etc. Use a dry ra g or si m ilar for cleaning. Lubricate all  
m e tallic parts with fine oil to guara n t y a good  m e chanical function and a v oid rust . 

TROUBLE SHOUTING P o ss i ble cau s e s S o lutio n 
Flashing digits Low volta ge Replace the batte r y 
No display 1. Lo w voltage 1. Re p l ace the b a tte r y 

y r e t t a b e h t n a e l C . 2 t c a t n o c r o o P . 2 an d b a tte r y s ea t . Ma k e sur e + is upsid e 
Fixed digits Accide n t al trou b le in cicuit. Ta ke out b a tte r y and re p l a c e i t af t e r 2 m i nu t e s . 


